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方法コードを変更したい
(項目CRP, デンカ製試薬の場合)

1. QC-Registerからデータを手入力している場合 または 分析装置から
出力したQCファイルをQC-Registerから取り込んでいる場合 1

2.  eqcファイルを出力してQC-Registerから取り込んでいる場合 2
① 検査システムからファイルを出力
② エクセルファイルを利用している場合
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１.QC-Registerから手入力している場合
または

分析装置から出力したQCファイルを
QC-Registerから取り込んでいる場合

1) QC-Registerから対象装置を選択して、「設定メニュー」⇒「測定項目管理」をクリックします

2) CRP の 方法コード の枠内 をクリックします

3) 枠内の右端の をクリックします

4)  11: LATEX-TURBID-2 をクリックします

5) 登録ボタンをクリックします。

6)  OKボタンクリックすれば完了です
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2.eqcファイルを出力してQC-Registerから
取り込んでいる場合

➢ 検査システムからeqcファイルを出力した後にQC-Registerから取り込んでいる場合

項目情報を変更するためには、「検査システム」の中に登録されているマスター情報
を変更する必要があります。 「方法コード」の変更については、検査システム会社に
お問合せ頂けますようお願いします。

➢ 月次データ入力用エクセルシートを利用してeqcファイルを作成した後、
QC-Registerから取り込んでいる場合

項目情報を変更するためには、エクセルファイルの中に登録されているマスター情報
を変更する必要があります。以下の赤枠部分の変更をお願いします。

現行 変更後
項目コード 5C070               5C070

分類コード 0                       0 

方法コード 03                     11

【注意】 測定項目管理(QC-Registerの設定メニュー)の「方法コード」
を変更しても反映されませんので、変更する必要はございません。

eqc ファイルフォーマットの出力仕様（月次）の変更例
現行

変更後

1234567891,202207,5C070,0,03,BBC106,12,05,059,02,1QL-122,0.41,0,1,0,0701,

1234567891,202207,5C070,0,03,BBC106,12,05,059,02,2QL-222,4.17,0,1,0,0701,

1234567891,202207,5C070,0,11,BBC106,12,05,059,02,1QL-122,0.41,0,1,0,0701,

1234567891,202207,5C070,0,11,BBC106,12,05,059,02,2QL-222,4.17,0,1,0,0701,
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お問い合せ方法

シスメックス サポートインフォメーション (sysmex-support.com)

にログインの上、以下の①～③をクリック頂き、必要事項のご記入を

お願い申し上げます。

①「サポートNavi」

②「メールでの問い合わせ」

③「ご利用中の装置、試薬、精度管理（Caresphere™ XQC）に関する内容は、

こちらからお問い合わせください」

（受付時間：土日祝日を除く9:00-12:00, 

①

②

③

https://sysmex-support.com/jp/

